ND系列碳硫分析仪器各种溶液的配制方法
各种溶液的配制：

（1）水准瓶溶液：1000ml蒸馏水中加入10ml浓硫酸

（2）贮气瓶溶液：1000 ml蒸馏水中加入300-400g氢氧化钾

（3）滴定瓶

A、溶液：用天平称取碘2g，置于烧杯中，加少量蒸馏水，称碘化钾20g分批加入，使碘全部溶解。
B、溶液：用天平称淀粉2g加入100ml煮沸的蒸馏水中，继续煮沸2～3分钟后冷却。将A、B两种溶液混合，用蒸馏水稀释至5000ml，摇匀。

注：以上溶液适合我公司的产品有：ND-QR3、ND-QR4、ND-QR5、ND-QR6、ND-QR7、ND-QR8等等系列碳硫分析仪器
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